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患者摆位： 



For GE Internal Use Only.  Not for External Distribution. 

摆位照片： 
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乳腺常规规范化扫描方案： 

1 3-pl T2SSFSE Loc 三平面T2SSFSE定位 

2 Asset Cal 校准扫描 

3 Ax STIR 横断面压脂STIR 

4 Ax T1 FSE  横断面T1 

5 Ax DWI  b=1000 横断面弥散 

6 R-Sag fs T2 FSE 右侧矢状位T2压脂 

7 L-Sag fs T2 FSE 左侧矢状位T2压脂 

8 Ax Vibrant+C 双侧乳腺Vibrant平扫与动态增强 

9 Sag Vibrant+C 双侧乳腺动态增强 
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3-pl Loc，三平面定位扫描 

Asset Calibration，空间敏感性编码并行加速采集校准扫描 
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轴位STIR和T1FSE定位图像： 

轴位DWI定位图像： 
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左侧乳腺矢状位定位图像： 

左侧乳腺矢状位定位图像： 
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横断面Vibrant平扫和动态增强定位图像： 

矢状位Vibrant定位图像： 
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OAx STIR 
扫描方法： 
•

•

图像参数特点： 
•

•

•

临床应用： 
•

•

•
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OAx T1 FSE 
扫描方法： 
•

图像参数特点： 
•

•

临床应用： 
•

•
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OAx DWI 
扫描方法： 
•

•

图像参数特点： 
•

•

临床应用： 
•

•
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R/L-Sag fs T2 FSE 
扫描方法： 
•   

•

图像参数特点： 
•

•

临床应用： 
•
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OAx VIBRANT Mask/+C 
扫描方法：
•

•

图像参数特点： 
•

•

•

•

•

•

临床应用： 
•

•

后处理： 
•
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OSag VIBRANT+C 
扫描方法：
•

图像参数特点： 
•

•

•

•

•

临床应用： 
•

•
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乳腺病例 

乳腺癌 

纤维瘤 


