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摆位照片： 
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摆位照片： 
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心脏规范化扫描方案： 

1 RealTime Loc 心脏实时定位 

2 BH Calibration Scan 屏气校准扫描 

3 Fiesta Cine 屏气心脏白血电影序列 

4 Double IR 双翻转恢复黑血序列 

5 FATSAT Double IR 脂肪抑制双翻转恢复黑血序列 

6 Tagging 心肌运动标记成像 
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RealTime Loc，实时透视定位 
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RealTime Loc，实时透视定位 
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RealTime Loc，实时透视定位 
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BH Calibration Scan 

大范围全视野覆盖，FOV中心位于解剖中心。呼气末屏气扫描，屏气线保持水平，否则重新扫描。注意，

必须是呼气末屏气扫描。在扫描整个过程中，屏气方法要保持一致（无法屏气者可捏紧鼻孔和嘴巴），这
是影响图像质量的关键因素。 
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横断面T2FSE和DWI定位图像： 

冠状面定位图像： 
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横断面3D序列定位图像： 

冠状面LAVA定位图像： 
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RTr Ax fs T2FSE 

扫描方法： 

•

•

•

图像参数特点： 

•

•

临床应用： 

•

•
扫描定位图像 
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血管瘤 
肝癌 
胆管癌 

RTr Ax fs T2FSE，病例 
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