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摆位照片： 
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头部常规规范化扫描方案： 

1 3-pl T2* Loc 三平面定位 

2 OAx fs T2FSE 横断面脂肪抑制T2 

3 OAx T1FSE 横断面T1 

4 OSag fs T2FSE 矢状面脂肪抑制T2 

5 OCor STIR 冠状面STIR 

6 OCor T1FSE 冠状面T1 

7 OAx fs T1+C 增强扫描序列 
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3-pl Loc，三平面定位扫描 

•

•

•

•
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横断面定位图像： 
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矢状面定位图像： 
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冠状面定位图像： 
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增强定位图像： 
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OAx fs T2FSE 

扫描方法： 

•

•

•

•
图像参数特点： 

•

•
临床应用： 

•

•
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OAx T1FSE和压脂T1FSE   

扫描方法： 

•

•

图像参数特点： 

•

•
临床应用： 

•

•
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OSag fs T2FSE 

扫描方法： 

•

•
图像参数特点： 

•

•
临床应用： 

•

•
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OCor STIR 

扫描方法： 

•

•
图像参数特点： 

•

•

•

临床应用：
•

•
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OCor T1FSE 

扫描方法： 

•

•
图像参数特点： 

•

•

•

临床应用：
•

•
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OAx/OCor/OSag T1FSE+C 

扫描方法： 

•
图像参数特点： 

•

•

•

临床应用： 

•

•
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OAx/OCor/OSag T1FSE+C 

鼻咽部占位 

鼻咽癌侵犯颅内 

鼻咽癌颈部淋巴结转移 
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