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颈部增强血管 



For GE Internal Use Only.  Not for External Distribution. 

患者摆位： 
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摆位照片： 
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颈椎规范化扫描方案： 

1 3-pl T2* Loc 三平面定位 

2 Ax-TOF-Loc 横断面TOF定位像 

3 OCor ceMRA Mask 冠状面增强血管蒙片 

4 OCor ceMRA+C FluoroTrigger 透视触发增强血管 

5 OCor ceMRA+C SmartPrep 智能跟踪增强血管 

6 OCor TRICKS+C 动态血管增强扫描 
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3-pl Loc，三平面定位扫描 
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横断面血管定位图像： 

冠状面增强血管定位图像： 
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透视触发下增强血管扫描： 
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透视触发下增强血管扫描： 
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RTr Ax fs T2FSE 

扫描方法： 

•

•

•

图像参数特点： 

•

•

临床应用： 

•

•
扫描定位图像 
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血管瘤 
肝癌 
胆管癌 

RTr Ax fs T2FSE，病例 



3.0T  
---  


