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膝关节软骨半月板 



For GE Internal Use Only.  Not for External Distribution. 

患者摆位： 

1.  

2. 15

 

3.  

4.  
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摆位照片： 
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摆位照片： 
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肘关节规范化扫描方案： 

1 3-pl - Loc 三平面定位 

2 OAx fs T2 轴位T2 

3 OAx  T1 轴位T1 

4 OCor fs T2FSE 轴位T1 

5 OSag T1 FSE 矢状位T1 

6 OSag PD fs FSE 矢状位PD 压脂 
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3-pl Loc 

 三平面定位图像上观察肘关节位置，确保肘关节位于线圈的中心。 

横断面定位图像： 
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放射状半月板T2*GRE定位图像： 
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横断面T2MAP定位图像： 
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矢状面三维容积成像定位图像： 
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OAx T1 FSE  
扫描方法： 

•

•

图像参数特点： 

•

临床应用： 

•

•

•

扫描定位图像 
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